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API访问说明
获取API访问令牌
(秘钥获取：登录甘肃药品智慧监管企业服务平台-点击UDI追溯-企业追溯接口信息-UDI追溯授权码)
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接口信息
	接口地址
	测试地址：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=UDI-getToken
正式地址: https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-getToken

	接口描述
	获取请求认证的访问令牌，如有效期内重复请求令牌不会发生改变

	请求方式
	POST

	输入参数
	参数名
	类型
	约束
	说明

	
	
	Raw JSON
	必填
	授权ID与密钥与管理员联系获取，格式如下

{

"secretId": "xxxx",

"secretKey": "xxxx"

}

	输出参数
	参数名
	类型
	说明

	
	code
	String
	返回值

	
	msg
	String
	返回信息

	
	data
	Object
	返回对象

	
	data.expiresIn
	Integer
	有效期（秒）

	
	data.tokenUpString(50)Time
	String(50)
	token更新时间

	
	data.token
	String
	token


调用示例
[image: image2.png]POST~  {{host))token?type=api

Header ~ Query  Body IANE  FWUTMIA  BHRUTHIA

~ Body2#( P EAEH Y SHEEASE ¥ SiiKeyValue2# ¥ SiiRaw-JsonZ# application/json ¥

1+l

2 “secretld

5 “cecretkey": 017 » 447160250101 £7495 51265 -94-0177 RIS EIUTTS T CIUTDIED - -
4y





调用成功
	{

"msg": "操作成功",


"code": 200,


"data": {



"expiresIn": 7200,



"tokenUpString(50)Time": "2020-10-27 11:24:26",



"token": "xxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxx_xxxxx"


}

}


调用失败
	{


"code":"500",

"msg":"请求失败"

}


认证失败
	{

"msg": "认证失败，无法访问系统资源",


"code": 401

}


接口资源API
接口信息
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	接口名称
	测试地址：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k= UDI-UPLOAD

正式地址：

https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k= PROD-UDI-UPLOAD

	接口描述
	用于请求对应API资源

	输入参数
	参数名
	类型
	约束
	说明

	
	
	Raw JSON
	Base64加密
	{ 
“body” ：”Base64加密数据”}

	Header参数
	参数名
	类型
	说明
	参数名

	
	Authorization
	String
	必填
	Bearer{空格}{token}

	输出参数
	参数名
	类型
	说明

	
	code
	String
	返回值

	
	msg
	String
	返回信息

	
	data
	Object
	返回数据


调用成功
	{

"msg": "操作成功",


"code": 200，
"data": 详见下面事例

}


调用失败
	{

"msg": "操作失败",


"code": 500

}


上报器械的发货单信息

1.场景：上报医疗器械唯一标识库中的器械发货的相关数据信息.

测试环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k= UDI-UPLOAD
正式环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k= PROD-UDI-UPLOAD
HTTP 请求方式：POST 。
2.参数说明：
	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	事件编号
	event_id
	是
	String(32)
	事件编号,UUID，唯一性，区分是否为重复推送数据

	上报企业名称
	qymc
	是
	String(200)
	

	上报企业统一社会信用代码
	tyshxydm
	是
	String(32
	

	数据文件内 

容业务类型
	sub_type
	是
	String(32)
	发货单数据对应的业务类型必填（“fhd”）

	时间戳
	timestamp
	是
	String(32)
	时间戳，格式为 YYYYMMddHHmmssSSS ，时区为 GMT+8，例如：20190821164206080

	订货单编号
	DHDBH
	是
	String(50)
	

	发货单编号
	FHDBH
	是
	String(50)
	

	发货机构名称
	FHJGMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码（发货机构）
	TYSHXYDMFHJG
	是
	String(32)
	

	发货地址编号{行政区域代码至区县}
	FHDZBH
	是
	String(18)
	详见A.5

	发货地址
	FHDZ
	是
	String(200)
	

	发货类型
	FHLX
	是
	String(8)
	详见A.1

	收货机构名称

	SHJGMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码（收货机构）
	TYSHXYDMSHJG
	是
	String(32)
	

	收货地址编号{行政区域代码至区县}
	SHDZBH
	是
	String(18)
	

	收货地址
	SHDZ
	是
	String(200)
	

	配送单位名称

	YMPSDWMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 配送单位)
	TYSHXYDMYMPSDW
	是
	String(18)
	

	产品标识DI码
	SYDYCPBS
	是
	String(32)
	

	产品名称/通用名称
	CPMCTYMC
	是
	String(100)
	

	商品名称
	SPMC
	是
	String(100)
	

	规格型号
	
	是
	String(50)
	

	发货数量
	FHSL
	是
	Integer
	

	生产企业名称
	SCQYMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 生产企业)
	TYSHXYDMSCQY
	是
	String(18)
	

	注册证或备案证编号
	ZCZHBAZBH
	是
	String(50)
	

	生产日期
	SCRQ
	是
	String(32)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	失效日期
	YMYXQJZRQ
	是
	String(32)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	生产批号
	SCPH
	是
	String(20)
	

	产品类型
	CPLX
	是
	String(20)
	1:器械，2:体外诊断试剂

	医疗器械是否为包类产品/组套类产品
	SFWBLZTLCP
	是
	String(10)
	1:是,0:否


追溯码信息

	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	器械UDI信息
	QXUDI
	是
	String(64)
	

	上一级器械UDI信息
	SYJQXUDI
	是
	String(64)
	

	包装层级
	BZCJ
	是
	String(200)
	


3.请求报文格式示例 json:

{
    "req":{
        "event_id":"事件编号",
        "sub_type":"fhd",
        "qymc":"企业名称",
        "tyshxydm":"统一社会行用代码",

"timestamp":"时间戳",
        "dataSet":{
            "fhdInfo":[
                {
                    "CPMCTYMC":"产品名称/通用名称",
                    "SYDYCPBS":"产品标识DI码",
                    "DHDBH":"订货单编号",
                    "TYSHXYDMSCQY":"统一社会信用代码( 生产企业)",
                    "SHDZBH":"收货地址编号{行政区域代码至区县}",
                    "SCRQ":"生产日期",     例："2023-10-23"
                    "TYSHXYDMSHJG":"统一社会信用代码（收货机构）",
                    "SHDZ":"收货地址",
                    "FHLX":"发货类型",
                    "SCPH":"生产批号",
                    "GGXH":"规格型号",
                    "SHJGMC":"收货机构名称",
                    "FHDBH":"发货单编号",
                    "FHDZBH":"发货地址编号{行政区域代码至区县}",
                    "SPMC":"商品名称",
                    "SCQYMC":"生产企业名称",
                    "TYSHXYDMFHJG":"统一社会信用代码（发货机构）",
                    "TYSHXYDMYMPSDW":"统一社会信用代码( 配送单位)",
                    "FHDZ":"发货地址",
                    "FHJGMC":"发货机构名称",
                    "FHSL":发货数量,   例：80
                    "YMPSDWMC":"配送单位名称",
                    "YMYXQJZRQ":"失效日期",   例："2023-10-23"
"ZCZHBAZBH":"注册证或备案证编号",

"CPLX":"产品类型",
"SFWBLZTLCP":"医疗器械是否为包类产品/组套类产品",

       "UDIINFO":[
                        {
                            "BZCJ":"包装层级",
                            "QXUDI":"器械UDI信息",
                            "SYJQXUDI":"上一级器械UDI信息"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }     
    }
}

4.返回结果

	字段名
	变量名
	示例值
	描述

	返回状态码 
	status
	0
	0:成功 1:失败

	返回信息
	message
	OK
	

	业务详细
	body
	见报文
	

	业务执行状编码
	buz_status
	0
	

	业务执行结 
果描述
	buz_message

	执行成功
	0:执行成功

1005:接口数据类型不匹配

1006:接口不存在匹配相应数据类型的数据


5.返回参数举例如下：

执行成功：
{
    "resp":{
        "message":"OK",
        "body":{
            "buz_status":0,
            "buz_message":"执行成功"
        },
        "status":0
    }
}

数据文件内容业务类型不正确
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1005,
            "buz_message":"接口数据类型不匹配"
        },
        "status":1
    }
}

接口不存在需要插入的数据
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1006,
            "buz_message":"接口不存在匹配相应数据类型的数据"
        },
        "status":1
    }
}

上报器械的收货单信息

1.场景：上报医疗器械唯一标识库中的器械收货的相关数据信息.

测试环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=UDI-UPLOAD
正式环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-UPLOAD
HTTP 请求方式：POST 。
2.参数说明：
	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	事件编号
	event_id
	是
	String(32)
	事件编号,UUID，唯一性，区分是否为重复推送数据

	上报企业名称
	qymc
	是
	String(200)
	

	上报企业统一社会行用代码
	tyshxydm
	是
	String(32
	

	数据文件内 

容业务类型
	sub_type
	是
	String(32)
	收货单数据对应的业务类型必填（“shd”）

	时间戳
	timestamp
	是
	String(32)
	时间戳，格式为 YYYYMMddHHmmssSSS ，时区为 GMT+8，例如：20190821164206080

	订货单编号
	DHDBH
	是
	String(50)
	

	发货单编号
	FHDBH
	是
	String(50)
	

	收货单编号
	SHDBH
	是
	String(50)
	

	发货机构名称
	FHJGMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码（发货机构）
	TYSHXYDMFHJG
	是
	String(32)
	

	发货地址编号{行政区域代码至区县}
	FHDZBH
	是
	String(18)
	详见A.5

	发货地址
	FHDZ
	是
	String(200)
	

	收货类型
	SHLX
	是
	String(2)
	详见A.2

	收货时间
	SHSJ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	收货机构名称

	SHJGMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码（收货机构）
	TYSHXYDMSHJG
	是
	String(32)
	

	收货地址编号{行政区域代码至区县}
	SHDZBH
	是
	String(18)
	

	收货地址
	SHDZ
	是
	String(200)
	

	配送单位名称

	YMPSDWMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 配送单位)
	TYSHXYDMYMPSDW
	是
	String(18)
	

	产品标识DI码
	SYDYCPBS
	是
	String(32)
	

	产品名称/通用名称
	CPMCTYMC
	是
	String(100)
	

	商品名称
	SPMC
	是
	String(100)
	

	规格型号
	GGXH
	是
	String(50)
	

	应收货数量
	YSHSL
	是
	Integer
	

	收货数量
	SHSL
	是
	Integer
	

	生产企业名称
	SCQYMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 生产企业)
	TYSHXYDMSCQY
	是
	String(18)
	

	生产日期
	SCRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	失效日期
	YMYXQJZRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	生产批号
	SCPH
	是
	String(20)
	

	产品类型
	CPLX
	是
	String(20)
	1 器械，2 体外诊断试剂

	医疗器械是否为包类产品/组套类产品
	SFWBLZTLCP
	是
	String(10)
	1 是 0 否


3.追溯码信息

	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	器械UDI信息
	QXUDI
	是
	String(64)
	

	上一级器械UDI信息
	SYJQXUDI
	是
	String(64)
	

	包装层级
	BZCJ
	是
	String(200)
	


请求报文格式示例 json:
{
    "req":{
        "event_id":"事件编号",
        "sub_type":"shd",
        "qymc":"企业名称",
        "tyshxydm":"统一社会行用代码",

"timestamp":"时间戳",
        "dataSet":{
            "shdInfo":[
                {
                    "CPMCTYMC":"产品名称/通用名称",
                    "SHLX":"收货类型",
                    "SHDZBH":"收货地址编号{行政区域代码至区县}",
                    "SHSL":"收货数量",  例：2
                    "SHSJ":"收货时间",  例：”2023-02-01”
                    "YSHSL":"应收货数量", 例：2
                    "TYSHXYDMSHJG":"统一社会信用代码（收货机构）",
                    "SHDZ":"收货地址",
                    "SHJGMC":"收货机构名称",
                    "FHDZBH":"发货地址编号{行政区域代码至区县}",
                    "SPMC":"商品名称",
                    "TYSHXYDMFHJG":"统一社会信用代码（发货机构）",
                    "TYSHXYDMYMPSDW":"统一社会信用代码( 配送单位)",
                    "FHJGMC":"发货机构名称",
                    "YMYXQJZRQ":"失效日期", 例：”2023-02-01”
                    "SYDYCPBS":"产品标识DI码",
                    "SFWBLZTLCP":"医疗器械是否为包类产品/组套类产品",
                    "DHDBH":"订货单编号",
                    "SHDBH":"收货单编号",
                    "TYSHXYDMSCQY":"统一社会信用代码( 生产企业)",
                    "CPLX":"产品类型",
                    "SCRQ":"生产日期", 例：”2023-02-01”
                    "SCPH":"生产批号",
                    "GGXH":"规格型号",
                    "FHDBH":"发货单编号",
                    "SCQYMC":"生产企业名称",
                    "FHDZ":"发货地址",
                    "YMPSDWMC":"配送单位名称",

"UDIINFO":[
                        {
                            "BZCJ":"包装层级",
                            "QXUDI":"器械UDI信息",
                            "SYJQXUDI":"上一级器械UDI信息"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
}

4.返回结果

	字段名
	变量名
	示例值
	描述

	返回状态码 
	status
	0
	0:成功 1:失败

	返回信息
	message
	OK
	

	业务详细
	body
	见报文
	

	业务执行状编码
	buz_status
	0
	

	业务执行结 
果描述
	buz_message

	执行成功
	0:执行成功

1005:接口数据类型不匹配

1006:接口不存在匹配相应数据类型的数据


5.返回参数举例如下：

执行成功：
{
    "resp":{
        "message":"OK",
        "body":{
            "buz_status":0,
            "buz_message":"执行成功"
        },
        "status":0
    }
}

数据文件内容业务类型不正确
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1005,
            "buz_message":"接口数据类型不匹配"
        },
        "status":1
    }
}

接口不存在需要插入的数据
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1006,
            "buz_message":"接口不存在匹配相应数据类型的数据"
        },
        "status":1
    }
}

上传器械的使用（销售）信息

1.场景：上传医疗器械唯一标识库中的器械追溯使用（销售）数据。

测试环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=UDI-UPLOAD
正式环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-UPLOAD
HTTP 请求方式：POST 。
2.参数说明：
	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	事件编号
	event_id
	是
	String(32)
	事件编号,UUID，唯一性，区分是否为重复推送数据

	上传企业名称
	qymc
	是
	String(200)
	

	上传企业统一社会行用代码
	tyshxydm
	是
	String(32)
	

	数据文件内 

容业务类型
	sub_type
	是
	String(32)
	器械使用信息数据对应的业务类型必填（“syxs”）

	时间戳
	timestamp
	是
	String(32)
	时间戳，格式为 YYYYMMddHHmmssSSS ，时区为 GMT+8，例如：20190821164206080

	使用（销售）单位名称
	SYHXSDWMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	是
	String(18)
	

	使用（销售）时间
	SYSJ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	产品名称/通用名称
	CPMCTYMC
	是
	String(100)
	

	商品名称
	SPMC
	是
	String(100)
	

	规格型号
	GGXH
	是
	String(50)
	

	产品标识DI码
	SYDYCPBS
	是
	String(32)
	

	生产批号
	SCPH
	是
	String(20)
	

	产品类型
	CPLX
	是
	String(20)
	1 器械，2 体外诊断试剂

	生产企业名称
	SCQYMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 生产企业)
	TYSHXYDMSCQY
	是
	String(18)
	

	使用（销售）数量
	SYSL
	是
	Integer
	

	医保或证件编号
	YBHZJHBM
	否
	String(60)
	

	购买人名称
	GMRMC
	否
	String(50)
	

	使用（销售）档案编号
	SYHXSBH
	否
	String(60)
	

	生产日期
	SCRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	失效日期

	YMYXQJZRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串


3.追溯码信息

	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	器械UDI信息
	QXUDI
	是
	String(64)
	

	上一级器械UDI信息
	SYJQXUDI
	是
	String(64)
	

	包装层级
	BZCJ
	是
	String(200)
	


4.请求报文格式示例 json:

{

    "req":{

        "event_id":"事件编号",

        "sub_type":"syxs",

        "qymc":"企业名称",

        "tyshxydm":"统一社会行用代码",



"timestamp":"时间戳",

        "dataSet":{

            "syxsInfo":[

                {

                    "CPMCTYMC":"产品名称/通用名称",

                    "SYDYCPBS":"产品标识DI码",

                    "CPLX":"产品类型",

                    "TYSHXYDMSCQY":"统一社会信用代码( 生产企业)",

                    "SYHXSBH":"使用或销售档案编号",

                    "SCRQ":"生产日期", 例：”2022-02-01”
                    "TYSHXYDM":"统一社会信用代码",

                    "SCPH":"生产批号",

                    "GMRMC":"购买人名称",

                    "GGXH":"规格型号",

                    "SYHXSDWMC":"使用或销售单位名称",

                    "YBHZJHBM":"医保或证件编号",

                    "SPMC":"商品名称",

                    "SCQYMC":"生产企业名称",

                    "SYSL":"使用数量", 例：1
                    "SYSJ":"使用或销售时间", 例：”2022-02-01”
                    "YMYXQJZRQ":"失效日期", 例：”2022-02-01”





"UDIINFO":[

                        {

                            "BZCJ":"包装层级",

                            "QXUDI":"器械UDI信息",

                            "SYJQXUDI":"上一级器械UDI信息"

                        }

                    ]

                }

            ]

        } 

    }

}
返回结果
	字段名
	变量名
	示例值
	描述

	返回状态码 
	status
	0
	0:成功 1:失败

	返回信息
	message
	OK
	

	业务详细
	body
	见报文
	

	业务执行状编码
	buz_status
	0
	

	业务执行结 
果描述
	buz_message

	执行成功
	0:执行成功

1005:接口数据类型不匹配

1006:接口不存在匹配相应数据类型的数据


返回参数举例如下：

执行成功：
{
    "resp":{
        "message":"OK",
        "body":{
            "buz_status":0,
            "buz_message":"执行成功"
        },
        "status":0
    }
}
数据文件内容业务类型不正确
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1005,
            "buz_message":"接口数据类型不匹配"
        },
        "status":1
    }
}

接口不存在需要插入的数据
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1006,
            "buz_message":"接口不存在匹配相应数据类型的数据"
        },
        "status":1
    }
}

上报器械追溯库存信息

场景：上报医疗器械唯一标识库中的器械追溯库存信息。

测试环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=UDI-UPLOAD
正式环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-UPLOAD
HTTP 请求方式：POST 。
参数说明：
	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	事件编号
	event_id
	是
	String(32)
	事件编号,UUID，唯一性，区分是否为重复推送数据

	上报企业名称
	qymc
	是
	String(200)
	

	上报企业统一社会行用代码
	tyshxydm
	是
	String(32
	

	数据文件内 

容业务类型
	sub_type
	是
	String(32)
	器械使用信息数据对应的业务类型对应必填（“kcsb”）

	时间戳
	timestamp
	是
	String(32)
	时间戳，格式为 YYYYMMddHHmmssSSS ，时区为 GMT+8，例如：20190821164206080

	库存企业（机构）名称

	KCJGMC
	是
	 String(200)

	

	统一社会信用代码(库存机构)

	TYSHXYDMKCJG
	是
	String(18)
	

	库存统计日期

	KCTJSJ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	产品名称/通用名称
	CPMCTYMC
	是
	String(100)
	

	商品名称
	SPMC
	是
	String(100)
	

	规格型号
	GGXH
	是
	String(50)
	

	产品标识DI码
	SYDYCPBS
	是
	String(32)
	

	生产批号
	SCPH
	是
	String(20)
	

	库存数量
	KCSL
	是
	Integer
	

	生产企业名称
	SCQYMC
	是
	String(200)
	

	统一社会信用代码( 生产企业)
	TYSHXYDMSCQY
	是
	String(18)
	

	生产日期
	SCRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	失效日期
	YMYXQJZRQ
	是
	String(50)
	“YYYY-MM-DD”格式的字符串

	注册证或备案证编号
	ZCZHBAZBH
	是
	String(50)
	


请求报文格式示例 json:

{
    "req":{
        "event_id":"事件编号",
        "sub_type":"kcsb",
        "qymc":"企业名称",
        "tyshxydm":"统一社会行用代码",

"timestamp":"时间戳",
        "dataSet":{
            "kcsbInfo":[
                {
                    "CPMCTYMC":"产品名称/通用名称",
                    "SYDYCPBS":"产品标识DI码",
                    "KCJGMC":"库存机构名称",
                    "TYSHXYDMSCQY":"统一社会信用代码( 生产企业)",
                    "ZCZHBAZBH":"注册证或备案证编号",
                    "SCRQ":"生产日期", 例：”2022-01-02”
                    "TYSHXYDMKCJG":"统一社会信用代码(库存机构)",
                    "SCPH":"生产批号",
                    "GGXH":"规格型号",
                    "KCSL":"库存数量", 例：20
                    "SPMC":"商品名称",
                    "SCQYMC":"生产企业名称",
                    "KCTJSJ":"库存统计日期", 例：”2022-01-02”
                    "YMYXQJZRQ":"失效日期", 例：”2022-01-02”

}
            ]
        }
    }
}
返回结果
	字段名
	变量名
	示例值
	描述

	返回状态码 
	status
	0
	0:成功 1:失败

	返回信息
	message
	OK
	

	业务详细
	body
	见报文
	

	业务执行状编码
	buz_status
	0
	

	业务执行结 
果描述
	buz_message

	执行成功
	0:执行成功

1005:接口数据类型不匹配

1006:接口不存在匹配相应数据类型的数据


返回参数举例如下：

执行成功：
{
    "resp":{
        "message":"OK",
        "body":{
            "buz_status":0,
            "buz_message":"执行成功"
        },
        "status":0
    }
}

数据文件内容业务类型不正确
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1005,
            "buz_message":"接口数据类型不匹配"
        },
        "status":1
    }
}

接口不存在需要插入的数据
{
    "resp":{
        "message":"FAILED",
        "body":{
            "buz_status":1006,
            "buz_message":"接口不存在匹配相应数据类型的数据"
        },
        "status":1
    }
}

获取上报数据校验失败日志

(错误日志获取也可以登录甘肃药品智慧监管企业服务平台-点击UDI追溯-企业追溯接口信息-接口错误日志)
场景：获取上报医疗器械校验失败的问题数据日志。

正式环境请求 URL：https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-GETLOG

HTTP 请求方式：POST 。
参数说明：

	接口名称
	https://bm.yjj.gansu.gov.cn:9000/gateway-router/api/entrance?s_k=PROD-UDI-GETLOG

	接口描述
	用于请求对应API资源

	输入参数
	参数名
	类型
	约束
	说明

	
	
	Raw JSON
	
	{ “body” ：”查询参数”}

	Header参数
	参数名
	类型
	说明
	参数名

	
	Authorization
	String
	必填
	Bearer{空格}{token}

	输出参数
	参数名
	类型
	说明

	
	code
	String
	返回值

	
	msg
	String
	返回信息

	
	data
	Object
	返回数据


参数说明：
	字段名
	变量名
	必填
	类型
	描述

	上报企业名称
	qymc
	是
	String(200)
	

	上报企业统一社会信用代码
	tyshxydm
	是
	String(32)
	

	查询上报起始日期
	timestamp
	是
	String(32)
	时间，格式为 YYYY-MM-dd ，时区为 GMT+8，例如：2022-08-21


请求报文格式示例 json:

{

"body":"{
       
 
"qymc":"上报企业名称",
        

"tyshxydm":"上报企业统一社会行用代码",

"timestamp":"查询上报起始日期"

}"

}
返回结果值（查询起始日期到当前日期的所有结果）

{

"msg":"操作成功",

"code":200,

"data":{

"ifData":"1", //0表示没有查询到数据，1标识查询到数据
"req":[{

"event_id":"f3a4274b4e24418dbfab3296d737d645",

"sub_type":"shd",

"qymc":"陇南市第一人民医院",

"tyshxydm":"12622600438810358H",

"timestamp":"2022-12-28",

"dataSet":{
"shdInfo":[{

"error":"请检查字段：SHDBH;FHJGMC;",   //提示问题字段
"CPMCTYMC":"血液透析浓缩粉",

"SHLX":"01",

"SHDZBH":"620000",

"SHSL":"1",

"SHSJ":"2022-07-06 10:02:42",

"YSHSL":"1",

"TYSHXYDMSHJG":"12622600438810358H",

"SHDZ":"暂无",

"SHJGMC":"陇南市第一人民医院",

"FHDZBH":"620000",

"SPMC":"血液透析浓缩粉",

"TYSHXYDMFHJG":"暂无",

"TYSHXYDMYMPSDW":"暂无",

"FHJGMC":"",

"YMYXQJZRQ":"228831",

"SYDYCPBS":"06973720581194",

"SFWBLZTLCP":"1",

"DHDBH":"ee3f183e-b182-4b2c-885a-efbec18b563f",

"SHDBH":"",

"TYSHXYDMSCQY":"暂无",

"CPLX":"01",

"SCRQ":"211102",

"UDIINFO":[{"BZCJ":"一级包装:1","QXUDI":"06973720581194","SYJQXUDI":"暂无"}],

"SCPH":"K21945",

"GGXH":"型号：AB-MT 规格：1人份/袋 （A粉）",

"FHDBH":"暂无",

"SCQYMC":"黄骅市思创医疗用品有限公司",

"FHDZ":"暂无","YMPSDWMC":"暂无"}]

}}]}}

基本数据集

A1.发货类型代码表

	值
	值含义

	01
	销售出库

	02
	供应出库

	03
	盘亏出库

	04
	退货出库

	05
	抽检出库

	06
	调拨出库

	07
	销毁出库

	08
	赠品出库

	09
	使用出库

	10
	召回出库

	11
	损坏出库

	12
	报废出库

	99
	其他


A2.收货类型代码表

	值
	值含义

	01
	采购入库

	02
	退货入库

	03
	生产入库

	04
	调拨入库

	05
	赠品入库

	06
	盘盈入库

	07
	召回入库

	08
	报废入库

	99
	其他


A3.产品类型代码表

	值
	值含义

	1
	器械

	2
	体外诊断试剂


A4.医疗器械是否为包类产品/组套类产品代码表

	值
	值含义

	1
	是

	2
	否


A.5 地理位置值域说明

A.5.1 地址-国家（或地区）
应使用GB/T 2659中国家和地区名称代码表的3位拉丁字母代码。

A.5.2 地址-省（直辖市/自治区）
应使用GB/T 2260中省、直辖市、自治区、特别行政区代码表的数字码。

A.5.3 地址-市（区/自治州/盟）
GB/T 2260中表2～表35的市级数字码，如果相关市（区/自治州/盟）未能在GB/T 2260中找到，属于新设的市（区/自治州/盟），则其取值按照如下规则编制∶

a） 查找该市（区/自治州/盟）所在省的 GB/T 2260的6位代码。

b）对该市（区/自治州/盟）赋码为将该市（区/自治州/盟）所在省的GB/T2260 的6位代码中第4位的0改为A（以此类推B-Z）。

A.5.4 地址-县（自治县/县级市）

GB/T 2260中表2～表35的县级数字码，如果相关县（自治县/县级市）未能在GB/T 2260中找到，属于新设的县（自治县/县级市），则其取值按照如下规则编制∶

a）查找该县（自治县/县级市）所在省的GB/T 2260 的6位代码。

b） 对该县（自治县/县级市）赋码为将该县（自治县/县级市）所在省的 GB/T2260 的6代码中第6位的0改为A（以此类推 B-Z）。

